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Domeniu de utilizare

Scop medical: Acest produs este destinat utilizării în administrarea medicaţiei pe 
cale inhalatorie în afecţiunile respiratorii.

Utilizatorul căruia i se adresează produsul:
• Experţi medicali autorizaţi legal, cum ar fi medici, asistente medicale şi terapeuţi.
• Îngrijitori sau pacienţi sub supravegherea experţilor medicali calificaţi pentru tratament

la domiciliu.
• De asemenea, utilizatorul trebuie să poată înţelege funcţionarea generală a

C101 Essential şi conţinutul manualului de instrucţiuni.

Pacienţi cărora li se adresează produsul: Persoanele care suferă de afecţiuni 
respiratorii şi care necesită inhalarea medicamentelor.

Mediu: Acest produs este destinat pentru uz casnic general.

Durata de viaţă a produsului: Durata de viaţă a produsului este următoarea, 
cu condiţia ca acesta să fie utilizat pentru a nebuliza soluţie salină de 3 ori pe zi, în 
intervale de 10 minute, la temperatura camerei (23 °C). Durata de viaţă poate varia în 
funcţie de mediul de utilizare.  
Compresor (aparat principal) 5 ani
Tub de aer - Kit nebulizator - Piesă de gură - Mască pentru copii - Mască pentru adulţi - 
Piesă de nas - Adaptor: 1 an; Filtru de aer: 70 de aplicaţii
Utilizarea frecventă a produsului poate scurta durata de viaţă a acestuia.

Cunoaşterea aparatului dvs.

Compresor (Aparat principală)

Întrerupător generalRacord tub de aer
Capac filtru de aer 
(inclusiv filtru de aer)

Suport kit 
nebulizator

Fante de ventilare

Vedere din spate

Cablu de alimentare

Fante de ventilareŞtecăr

Kit de nebulizare

Racord tub de aer

Inhalator

Cap pulverizator

Rezervor de medicamente

Duză

Piesă de gură

Manual de instrucţiuni

Adaptor

Piesă de nas

Mască pentru 
adulţi (PVC)

Mască pentru copii 
(PVC)

Modul de funcţionare a kitului nebulizator
Medicamentul care este pompat prin canalul pentru 
medicamente este amestecat cu aerul comprimat 
generat de către pompa compresorului. Aerul comprimat 
amestecat cu medicamentul este transformat în 
particule fine şi pulverizat atunci când vine în contact cu 
deflectorul.

Instrucţiuni importante de siguranţă
  Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de utilizare.

Avertisment
1.  Utilizaţi dispozitivul doar ca inhalator în scopuri terapeutice. Orice altă utilizare

este necorespunzătoare şi poate fi periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la
răspundere pentru utilizările neadecvate.

2.  Nu utilizaţi nebulizatorul în circuitele respiratorii ale aparatelor de anestezie sau de
ventilaţie.

3.  Scoateţi întotdeauna ştecherul din priză după utilizare.
4.  Nu acoperiţi fantele de ventilare în timpul utilizării aparatului. Compresorul se poate

înfierbânta şi există posibilitatea producerii unor arsuri, dacă îl atingeţi.
5.  Compresorul şi cablul de alimentare nu sunt impermeabile. Nu vărsaţi apă sau alte

lichide pe aceste componente. În cazul în care vărsaţi lichid pe aceste componente,
deconectaţi imediat cablul de alimentare de la priză şi ştergeţi lichidul.

6.  Nu încercaţi să reparaţi dispozitivul. Consultaţi secţiunea Troubleshooting.
7.  Nu lăsaţi dispozitivul la îndemâna bebeluşilor sau a copiilor nesupravegheaţi. Este

posibil ca dispozitivul să conţină piese de mici dimensiuni ce pot fi înghiţite.
8.  Asiguraţi supravegherea atentă atunci când dispozitivul este în funcţiune şi este

utilizat în apropierea sau de către copii sau persoane cu dizabilităţi.
9.  Pentru tipul, doza şi condiţiile de administrare a medicamentului, respectaţi indicaţiile

medicului.
10.  Acest produs nu trebuie utilizat de către pacienţi care se află în stare de inconştienţă

sau care nu respiră spontan.
11.  După finalizarea tratamentului, nu uitaţi să deconectaţi tubul de aer de la nebulizator

şi de la compresor.
12.  Datorită lungimii, cablul de alimentare şi tubul de aer pot reprezenta pericole de

strangulare.
13.  Aveţi grijă să utilizaţi compresorul într-un loc în care priza electrică este uşor

accesibilă în timpul administrării tratamentului.
14.  Dacă aveţi orice reacţie alergică sau alte dificultăţi în timpul utilizării, opriţi imediat

utilizarea aparatului şi consultaţi medicul.
15.  În timpul utilizării aparatului, asiguraţi-vă că nu există niciun telefon mobil sau orice alt

tip de dispozitiv electric care emite câmpuri electromagnetice pe o rază de 30 de cm.
Acest lucru poate cauza scăderea performanţei dispozitivului.

Mod de utilizare
1. Asiguraţi-vă că întrerupătorul general se află în poziţia oprit (  ).

2. Conectaţi ştecărul la o priză electrică.
Notă:  Nu aşezaţi aparatul în locuri în care nu aveţi acces pentru a 

scoate cu uşurinţă din priză cablul de alimentare.

3. Îndepărtaţi inhalatorul de pe rezervorul de medicamente.
1) Rotiţi capacul kitului în sens contrar acelor de ceasornic.
2) Ridicaţi capacul kitului în exteriorul tancului de medicamente.

4. Adăugaţi cantitatea corectă de medicament prescris în
rezervorul de medicamente.

5. Verificaţi prezenţa capului pulverizator în interiorul
rezervorului de medicamente.

6. Puneţi capacul la loc pe tancul de medicamente.
1) Îndepărtaţi capacul kitului de pe tancul de medicamente.
2) Rotiţi capacul în sensul acelor de ceasornic.

7. Fixaţi bine adaptorul şi masca, piesa de gură sau
piesa de nas pe kitul de nebulizare.

8. Ataşaţi tubul de aer. În timp ce răsuciţi uşor dopul tubului de
aer, fixaţi-l bine pe racordul tubului de aer.

9. Ţineţi kitul nebulizator după cum se indică
în partea dreaptă.
Respectaţi instrucţiunile medicului dvs.

Atenţie:
Nu înclinaţi kitul de nebulizare la un unghi mai mare de 30 de grade în toate direcţiile. Medicamentul 
poate pătrunde direct în gură sau ar putea provoca o nebulizare ineficientă.

10. Rotiţi întrerupătorul general în poziţia de pornire ( ). După pornirea compresorului, 
începe nebulizarea şi este generat aerosol. Inhalaţi încet medicamentul. Expiraţi prin 
kitul nebulizator.

11. Când aţi terminat tratamentul, întrerupeţi alimentarea dispozitivului şi scoateţi
compresorul din priza electrică.
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Acest dispozitiv este în conformitate cu prevederile Directivei CE 93/42/CEE (Directiva 
privind dispozitivele medicale). Performanţa poate varia cu medicamente cum ar fi 
suspensii sau medicamente cu vâscozitate ridicată. Consultaţi fişa de date a furnizorului 
de medicamente pentru detalii suplimentare

Identificarea şi remedierea defecţiunilor
În cazul apariţiei oricăreia dintre problemele prezentate mai jos în timpul utilizării, 
verificaţi mai întâi să nu existe niciun dispozitiv electric pe o rază de 30 de cm. Dacă 
problema persistă, vă rugăm să consultaţi indicaţiile de mai jos.
Dispozitivul nu porneşte
• Verificaţi dacă ştecherul este introdus corect în priză.
• Asiguraţi-vă că întrerupătorul general se află în poziţia de pornire ( ).
Dispozitivul porneşte, dar nu nebulizează
• Asiguraţi-vă dacă este montat capul pulverizator în kitul de nebulizare.
• Asiguraţi-vă că tubul de aer nu este strivit sau îndoit.
• Verificaţi că filtrul de aer nu este înfundat sau murdar. Înlocuiţi-l dacă este necesar.
• Verificaţi dacă în kitul de nebulizare a fost introdusă o cantitate suficientă de medicament.
Dispozitivul se opreşte brusc în timpul funcţionării.
• Întrerupătorul termic a oprit dispozitivul din unul din următoarele motive:

- dispozitivul funcţiona într-un mediu cu o temperatură de peste 40 °C;
- fantele de ventilare erau acoperite.

Nu încercaţi să reparaţi dispozitivul. Nu deschideţi şi/sau încercaţi să aduceţi modificări 
dispozitivului. Niciuna dintre piesele dispozitivului nu este servisabilă de către utilizator. 
Returnaţi dispozitivul la magazinul de comercializare cu amănuntul sau la distribuitorul 
autorizat OMRON.

Garanţie
Vă  mulțumim că  ați cumpărat un produs OMRON. Acordarea garanției se face conform legislației în 
vigoare: OUG nr.140/2021. Durata medie de viața a unui astfel de produs este de 3 ani. 
Consumatorul beneficiază de o garanție legală de conformitate de 3 ani. În caz de neconformitate, 
consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor și poate opta între 
reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în 
comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune costuri care ar fi disproporționate. 
Consumatorul poate să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea 
bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice. În cazul 
unui viciu ascuns aparut în cadrul duratei medii de utilizare, se aplică procedurile prevăzute de NCC.
Reparațiile sau înlocuirile fără costuri se efectuează într-un termen rezonabil ce nu poate depăși 15 
zile calendaristice, din momentul în care consumatorul a informat unitatea de service cu privire la 
neconformitate. În cazul în care neconformitatea este remediată în termenul prevăzut, garanția se 
prelungește cu perioada staționării bunului în service.
Garanția comercială de durabilitate este de 3 ani pentru aparat și 1 an pentru accesorii (kit nebuliza-
re, mască, furtun aer, adaptor rețea, tanc pentru medicamente). Consumabilele (filtrele de aer) nu 
beneficiază de garanție.
Existența garanției de lipsă de conformitate și a garanției comerciale nu exclude garanția pentru viciu 
ascuns. În termenul de garanție, OMRON va repara sau înlocui produsul sau părțile componente 
defecte, gratuit prin reprezentantul său autorizat pentru probleme de service, SC.MED.Co.SRL, Str. 
Slobozia nr. 22, sector 4, București, tel: 021/336.00.76. 
Garanția se referă numai la produsele achiziționate din România, acoperite de certificatele de 
garanție eliberate de SC MED.CO SRL.
Producătorul/importatorul și vânzătorul sunt exonerați de obligațiile privind garanția, dacă defectarea 
s-a produs din cauza nerespectării de către consumator a instrucțiunilor de instalare, utilizare, întreți-
nere, manipulare, transport și depozitare, cuprinse în manualul de utilizare al produsului. În aceeași 
situație se află și accesoriie, altele decât unitatea de bază. Garanția se acordă numai dacă produsul 
este returnat în întregime împreună cu certificatul de garanție și factura originală/bonul emis de 
vânzător, unitatea service rezervându-și dreptul de a refuza garanția în cazul unor informații 
incomplete sau inexacte referitoare la data achiziționării.
Societatea autorizată de OMRON ce asigură Service-ul, devine proprietarul tuturor părților sau 
unităților înlocuite.

Accesorii medicale opţionale
(acoperite de directiva CE privind echipamentele medicale 93/42/CEE)

Descriere produs Model
Set de accesorii nebulizator
(Conţinut: Kit de nebulizare, adaptor, piesă de gură, piesă de 
nas, mască pentru adulţi (PVC), mască pentru copii (PVC), tub 
de aer, filtru de aer)

NEB-ASKIT-11

Alte piese opţionale/de schimb
Descriere produs Model

Set filtru de aer (conţinut: 3 piese) 3AC408

Informaţii importante privind Compatibilitatea Electromagnetică (CEM)
Acest dispozitiv este în conformitate cu standardul EN60601-1-2:2015 privind 
compatibilitatea electromagnetică (CEM). Documentaţia suplimentară în conformitate 
cu acest standard CEM este disponibilă la OMRON HEALTHCARE EUROPE, la adresa 
menţionată în acest manual de instrucţiuni sau pe www.omron-healthcare.com.

PROCEDURA DE ELIMINARE ECOLOGICĂ (Dir. 2012/19/UE-DEEE)
Acest produs nu trebuie să fie eliminat ca deşeu menajer, ci trebuie să 
fie predat la un centru de colectare şi reciclare a dispozitivelor electrice 
şi electronice. Pentru mai multe informaţii, adresaţi-vă autorităţilor 
locale, centrelor de servicii de eliminare a deşeurilor de la nivel local sau 
reprezentanţei de unde aţi achiziţionat acest produs.

3A HEALTH CARE S.r.l.
Via Marziale Cerutti, 90F/G 
25017 Lonato del Garda (BS), 
Italia

Distribuitor OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, OLANDA
www.omron-healthcare.com

Fabricat în Italia

1

2

Curăţare şi dezinfectare zilnică
Spălaţi-vă temeinic pe mâini înainte de a curăţa şi dezinfecta piesele nebulizatorului. 
Curăţaţi componentele după fiecare utilizare pentru a îndepărta medicamentul rezidual. 
Acest lucru va preveni nebulizarea ineficientă şi va reduce riscul de infecţii.
• Curăţarea kitului de nebulizare, măştii, piesei de gură, piesei de nas şi adaptorului:

Spălaţi-le în apă caldă şi detergent neagresiv, neutru. Clătiţi-le bine cu apă caldă
menajeră curată, loviţi-le uşor pentru a elimina excesul de apă şi lăsaţi-le să se usuce
într-un loc curat. Se recomandă înlocuirea kitului de nebulizare după 100 până la
120 de tratamente sau după 20 cicluri de sterilizare.

• Curăţarea compresorului şi a tubului de aer:
În primul rând, asiguraţi-vă că ştecherul este deconectat de la priza electrică.
Ştergeţi-le cu o lavetă moale, umezită cu apă şi detergent neagresiv, neutru.

• Dezinfectarea kitului de nebulizare, măştii, piesei de gură, piesei de nas şi
adaptorului:
Dezinfectaţi întotdeauna componentele aparatului înainte de a folosi aparatul pentru
prima dată, după ce produsul nu a fost utilizat o lungă perioadă de timp şi după
administrarea ultimului tratament din ziua respectivă. Dacă piesele sunt foarte
murdare, înlocuiţi-le cu unele noi. Kitul de nebulizare, masca, piesa de gură, piesa
de nas şi adaptorul pot fi dezinfectate cu o substanţă chimică dezinfectantă, precum
etanol, hipoclorit de sodiu (Milton), amoniu cuaternar (Osvan), clorhexidină (Hibitane)
şi agent tensioactiv amfoteric (Tego), respectând instrucţiunile de utilizare ale
produsului şi clătind ulterior cu apă caldă, curată. Lăsaţi aparatul să se usuce la aer.
Notă: Nu curăţaţi niciodată cu benzen, dizolvant sau substanţe chimice inflamabile.

• Fierbere: Kitul de nebulizare, piesa de gură, piesa de nas şi adaptorul pot fi, de
asemenea, dezinfectate prin fierbere timp de 15 - 20 de minute într-o cantitate
suficientă de apă. După fierbere, scoateţi cu atenţie componentele, îndepărtaţi
excesul de apă şi lăsaţi-le să se usuce într-un mediu curat.
Notă: Nu fierbeţi masca şi tubul de aer.

Înlocuirea filtrului de aer:
Dacă filtrul de aer şi-a schimbat culoarea sau dacă a fost utilizat timp de 
mai mult de 70 de aplicaţii, înlocuiţi-l cu un filtru nou. Pentru a achiziţiona 
filtrele, consultaţi paragraful Other Optional/Replacement Parts. 
Scoateţi capacul filtrului de aer cu ajutorul unei şurubelniţe cu cap plat, 
conform indicaţiilor din figură; scoateţi filtrul şi montaţi noul filtru, după 
cum este indicat. 
Remontaţi capacul filtrului de aer.
Notă:  Nu spălaţi sau curăţaţi filtrul de aer. În cazul în care filtrul se 

umezeşte, înlocuiţi-l. Filtrele de aer umede pot cauza blocaje.

Date tehnice
Categoria produsului: Nebulizatoare
Descriere produs: Nebulizator cu compresor
Model (cod): C101 Essential (NE-C101-E)
Alimentare: 230 V ~50 Hz, (siguranţă: T1.6AL250V)
Consum de energie: 150 VA
Mod de funcționare: Utilizare continuă
Temperatura/Umiditatea/
Presiunea atmosferică în 
condiții de funcționare:

Între +5 °C şi +40 °C/ între 15% şi 85% umiditate relativă / 
între 700 şi 1060 hPa

Temperatură/umiditate/
presiune atmosferică pentru 
depozitare şi transport:

Între -20 °C şi +60 °C / între 5% şi 95% umiditate relativă / 
între 500 şi 1060 hPa

Greutate: Aprox. 1,05 kg (numai compresorul)
Dimensiuni: Aproximativ 145 (L) × 124 (Î) × 182 (A) mm
Clasificări: Tip BF (parte aplicată): Piesă de gură, piesă de nas şi măşti 

IP21 (protecţie împotriva factorilor externi)
Cuprins: Compresor, kit de nebulizare, tub de aer (PVC, 100 cm), piesă 

de gură, piesă de nas, adaptor, mască pentru adulţi (PVC), 
mască pentru copii (PVC), manual de instrucţiuni

 =  Echipament 
clasa II

=  Parte aplicată 
de tip BF

IP21 =  Protecţie 
împotriva 
factorilor externi

 =  Deconectare 
electrică

 =  Număr de 
serie

  Consultaţi 
instrucţiunile 
de utilizare

  Curent alternativ =  Conectare 
electrică

Cantităţile corespunzătoare 
de medicament:

2 ml minim - 12 ml maxim

Volum rezidual de 
medicament:

Aprox. 0,7 ml

Sunet: Nivel de zgomot  
(la distanţa de 1 m):

Aprox. 58 dB

Dimensiune particule (MMAD): Aprox. 2,6 μm
Rată de nebulizare 
(la pierdere în greutate):

Aproximativ 0,35 ml/min (NaCl 0,9%) 

Randament aerosol 
(2 ml, 1% NaF):

Aprox. 0,25 ml

Rată randament aerosol 
(2 ml, 1% NaF):

Aproximativ 0,07 ml/min

DAMM = Diametru aerodinamic median masic

Rezultatul măsurătorilor prin impactor în cascadă pentru mărimea particulei
% cumulativ masă particulă de fluorură de sodiu granulaţie superfină

Dimensiune particulă Dp (μm)
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Mediu
Individual

Nebulizator cu compresor 
C101 Essential
(NE-C101-E)

Manual de instrucţiuni
IM-NE-C101-E-01-02/2017

Tub de aer 
(PVC, 100 cm)




